
Flower Plate 
 Für die mediokarpale Teilarthrodese

Handchirurgie



Entscheidend ist, was dem Patienten dient: Eine um bis zu vier 
Wochen kürzere Ruhigstellung, eine deutlich geringere Handge
lenksversteifung und ein entsprechend geringerer Muskelabbau 
sind gute Gründe, sich für die Flower Plate von KLS Martin zu 
entscheiden. Für uns waren es die ausschlaggebenden Gründe, 
die Flower Plate für die mediokarpale Teilarthrodese zu ent
wickeln. Das erste und einzige winkelstabile Implantat, speziell 
für die Versorgung der mediokarpalen Teilarthrodese, verein
facht die Operation, reduziert den üblichen Röntgenaufwand 
und verkürzt die Rehabilitation.
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I n n o vat I o n :  e i n f a c h ,  s c h n e l l  u n d  p a t i e n t e n f r e u n d l i c h

Die Standardversorgung der mediokarpalen teilarthrodese (Four Corner 
 Fusion) mit Kirschner-Drähten und die daraus folgende Ruhigstellung der 
Hand durch einen Gipsverband über mehrere Wochen stellt für die heute 
meist aktiven Patienten eine erhebliche Einschränkung dar. 

Die gestiegene anspruchhaltung der betroffenen Patienten erfordert die 
Möglichkeit der Frühmobilisierung und des schnellen Wiedererlangens einer 
normalen Funktion.

aus diesem Grund haben wir eine Platte entworfen, die durch ihr graziles 
Design ein Impingement an der dorsalen Radiuskante vermeidet. Zusätzlich 
erlaubt die anatomische Form, zusammen mit der Möglichkeit, sieben multi-
direktional-winkelstabile Schrauben einzubringen, eine optimale und stabile 
 Fixierung.

Flower Plate – 
 verkürzt die Rehabilitation



4

Die Flower Plate ist ein innovatives Implantat, das in Form und technik spe-
ziell für die Fusion der Handwurzelknochen (Four Corner Fusion) entwickelt 
wurde. In enger Zusammenarbeit mit renommierten Handchirurgen ist eine 
grazile Platte entstanden, die durch multidirektional-winkelstabile verschrau-
bung eine stabile teilarthrodese der Handwurzelknochen ohne Impingement 
am Radius ermöglicht. Jedes Detail bietet in Form und Funktion einen vorteil,  
der sich bezahlt macht.

D E S I G n :  g r a z i l ,  w i n k e l s t a b i l  u n d  m u l t i d i r e k t i o n a l 

Form, Vorteil 
 und Nutzen



OPTechnik

vorfixierung mittels nicht  ■
 winkelstabiler Schrauben

exakte Positionierung der Platte  ■

einfaches adaptieren der Platte   ■
 an den Handwurzelknochen

Instrumentarium

selbstzentrierende Fräse  ■

übersichtlich angeordnet ■

einfache Handhabung  ■

zuverlässig ■

SchraubenDesign

intraoperative Flexibilität  ■

hohe varianz  ■

sehr hohe Stabilität  ■

nahezu optimale Fixierung  ■

Frühmobilisation ■

 freie Kombinierbarkeit multidirek- ■
tionaler, winkelstabiler Cross-Drive-
Schrauben und Standard-Cross-
Drive-Schrauben 

 7 multidirektional-winkelstabile  ■
Bohrungen 

Winkelfreiheit von +/- 20° ■

2,3 mm2,0 mm

2,3 mm2,0 mm

PlattenDesign

grazile Form   ■
 

geringe Größe   ■
 

niedriges Plattenprofil ■

 verhindert Impingement an   ■
 der dorsalen Radiuskante 

 erlaubt versenken unter   ■
 Knochenniveau 

 sehr gute adaptierung an  ■
 die Handwurzelknochen

Vorteil Nutzen

abb. 1:1

3,7 mm
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Indikationen

Posttraumatische arthrose mit Schmerzen 
und Funktionsverlust durch:

 posttraumatische oder degenerative   ■
arthrose der Handwurzel
Instabilität (SLaC, SnaC) ■
 fehlgeschlagene teilarthrodese   ■
(mittels K-Drähten)
 komplexe Frakturen im  ■
Interkarpalbereich

o P E R at I o n S t E C H n I K :  k l a r,  u n k o m p l i z i e r t  u n d  ü b e r s i c h t l i c h

Schritt für Schritt 
 zur optimalen Fixierung
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CMC-Fusion SC-Fusion SLC-Fusion

Präoperative Planung

Die präoperative Planung erfolgt anhand von  
Röntgenaufnahmen im a/P- und seitlichen  
Strahlengang.

Lagerung

Lagerung des Patienten in Rückenlage  
und oberarmblutleere, mit Handtisch.

Hinweis

Die technik umfasst die Entfernung des Scaphoids 
und der arthrodese von Lunatum, Capitatum, Hama-
tum und triquetrum. Besonderes augenmerk ist 
bei dieser operation auf die genaue Reposition von 
Capitatum und Lunatum zu legen, damit ein kor-
rektes allignment des Carpus und eine knöcherne 
Konsolidation gewährleistet werden.

Platzierungsmöglichkeiten
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o P E R at I o n S t E C H n I K :  k l a r,  u n k o m p l i z i e r t  u n d  ü b e r s i c h t l i c h

Schritt 1:  
am dorsalen Handgelenk erfolgt ein 
etwa 6 cm langer Hautschnitt.

Schritt 2:  
Darstellen des Strecksehnen-Retina-
culums. 

Schritt 3:  
Das dritte Strecksehnenfach wird 
nach ablösen des Retinaculums  
nach radial und ulnar eröffnet.

Zusätzlich wird das zweite Streck-
sehnenfach sowie das vierte Streck-
sehnenfach freigelegt. 

OPDokumentation: Prof. Krimmer, Ravensburg
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Schritt 4:  
Das zweite Strecksehnenfach wird 
nach radial und das vierte nach ulnar 
weggehalten. Der nervus interosseus 
dorsalis wird dargestellt.

Schritt 5:  
Das Skaphoid wird freigelegt und ent-
fernt.

Die Entfernung erfolgt meist Stück für 
Stück, wobei sorgfältig auf den Schutz 
der palmaren Bänder geachtet wer-
den sollte.

Schritt 6:  
Die vier zu fusionierenden Knochen 
Lunatum, Capitatum, Hamatum und 
triquetrum werden dargestellt. 

Mit einem z. B. kleinen Luer werden 
die einzelnen Gelenkflächen sorgfältig 
bis zum Erreichen der spongiösen 
Strukturen entknorpelt. Dies ermög-
licht ein optimales Zusammenwach-
sen der Handwurzelknochen.
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Hinweis:  
Besonders wichtig ist die aufrichtung 
des os Lunatum. Eine palmare provi-
sorische Fixierung der fusionierenden 
Handwurzelknochen vermindert ver-
schiebungen beim Fräsen. Hierdurch 
wird die Präparation vereinfacht und 
der Widerstand für die Fräse größer, 
so dass ein einheitliches kreisrundes 
Implantatbett für die Platte entsteht.

Schritt 7:  
Ist die Darstellung von Lunatum, 
 Capi tatum, Hamatum und triquetrum 
 erfolgt, werden vorhandene Fehlstel-
lungen wie instabilitätsbedingte Rota- 
tionen der einzelnen Handwurzel-
knochen reponiert. Falls sich dies als 
schwierig erweist, kann mit Hilfe der 
Joystick-technik reponiert werden. 

Schritt 8:  
nach Reposition erfolgt eine passa-
gere transfixation der Handwurzel-
knochen unter Röntgenkontrolle,  
mit Hilfe eines 1,6-mm-Kirschner-
Drahtes.

Fixierungsvorschlag:
Radius – Lunatum – Capitatum

Alternativ:
Capitatum und Lunatum von distal 
perkutan fixieren.

o P E R at I o n S t E C H n I K :  k l a r,  u n k o m p l i z i e r t  u n d  ü b e r s i c h t l i c h
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Schritt 11:  
Die Gelenkzwischenräume der vier 
Knochen werden an der Basis des 
präparierten Implantate-Bettes mit 
Spongiosa aufgefüllt. Danach wird das 
Implantat (26-130-07) eingebracht 
und so ausgerichtet, dass die Schrau-
ben in bestmöglicher Position einge-
bracht werden können.

Hinweis:
Die zum auffüllen verwendete Spon-
giosa kann aus dem entfernten Sca-
phoid, dem distalen Radius oder dem 
Beckenkamm gewonnen werden.

Schritt 10:  
Die dorsale Knochenoberfläche wird 
so lange mit der Fräse (26-130-13) 
präpariert, bis der Fräsrand mit der 
dorsalen Knochenoberfläche auf einer 
Ebene liegt. Dies erlaubt ein versen-
ken der Platte unter Knochenniveau.

Dabei ist darauf zu achten, dass ge-
nügend Knochenanteil am Lunatum 
verbleibt, um dieses später mit einer 
Schraube fixieren zu können.

Hinweis:
Bei einer optimalen Schraubenplat-
zierung befinden sich zwei Schrauben 
im Lunatum, eine im triquetrum, zwei 
im Capitatum und eine im Hamatum.

Die Standardlänge ist meist 10–16 mm.

Schritt 9:  
Die selbstzentrierende Fräse (26-130-13) 
wird über den vier zu fusionierenden 
Knochen platziert. Wenn nötig, kann 
mit dem 1,5-mm-Bohrer eine mini-
male Körnung vorgebohrt werden 
(max. 2 mm), um das korrekte Plat-
zieren der Fräse zu erleichtern.

Dabei ist zu beachten, dass die Plat-
tenposition idealerweise leicht distal 
gewählt wird, um bei Extension des 
Handgelenkes die Gefahr eines dor-
salen Impingements an der Radius-
kante zu vermindern.

Fräse für Flower Plate

Flower Plate

Für diesen Arbeitsschritt benötigen Sie: Für diesen Arbeitsschritt benötigen Sie:
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o P E R at I o n S t E C H n I K :  k l a r,  u n k o m p l i z i e r t  u n d  ü b e r s i c h t l i c h

Schritt 13:  
nach dem Einbringen der zwei nicht 
winkelstabilen Schrauben erfolgt eine 
röntgenologische und funktionelle 
Überprüfung der Platte.

Schritt 12:  
Zur vorfixierung der Platte werden  
zu Beginn zwei nicht winkelstabile 
Schrauben eingebracht. Für den Ein-
satz der 2,3-mm-Schraube wird mit 
dem 1,8-mm-Bohrer (26-153-18) 
 monokortikal aufgebohrt. Mit Hilfe 
des tiefenmessgerätes (26-145-05) 
wird die benötigte Schraubenlänge 
abgelesen.

Schritt 14: 
Ist das Ergebnis der Überprüfung gut, 
werden die verbleibenden Plattenlöcher 
mit winkelstabilen Schrauben besetzt. 
Dabei können die nicht winkelstabilen 
Schrauben, wenn nötig, durch win-
kelstabile Schrauben ersetzt werden.

nach Bedarf kann in der offenen Mitte 
der Platte problemlos noch weitere 
Spongiosa eingebracht werden.

Kernloch
bohrer  
mit Dental
ansatz

Tiefen
messer

Für diesen Arbeitsschritt benötigen Sie:
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Schritt 15:  
nach Spülung und Reinigung der 
Wunde werden die Kapsel- und  
Bandstrukturen sorgfältig wieder-
hergestellt.

Schritt 16:  
nach dem Hautverschluss erfolgt ein 
abschlussröntgenbild.

Zum Schluss wird dem Patienten eine 
Unterarmschiene angelegt, die eine 
aktive Fingerbewegung ermöglicht.

Nachbehandlung:  
Postoperativ wird für 4 Wochen eine 
Schiene angelegt. nach 2 Wochen 
postoperativ kann aus der Schiene 
heraus mit Krankengymnastik begon-
nen werden.

Durch regelmäßige Röntgenaufnah-
men wird vor der Wiederaufnahme 
der normalen aktivitäten das Fort-
schreiten der gewünschten Fusion 
überprüft.
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Implantate und 
 Lagerungsmodule

P R o D U K t S o Rt I M E n t:  S t a n d a r d s e t s  u n d  O p t i o n e n 

Messclip für  
Schraubenlänge

25-650-03 
rot

Flower Plate

26-130-07 

unit(s)
1

Länge Art.-Nr.

 6 mm

 7 mm 25-672-07

 8 mm

 9 mm 25-672-09

10 mm

11 mm 25-672-11

12 mm

13 mm 25-672-13

14 mm

15 mm 25-672-15

16 mm

17 mm 25-672-17

18 mm

19 mm 25-672-19

20 mm

Art.-Nr.

25-673-07

25-673-09

25-673-11

25-673-13

25-673-15

25-673-17

25-673-19

Art.-Nr.

25-772-06

25-772-08

25-772-10

25-772-12

25-772-14

25-772-16

25-772-18

25-772-20

Art.-Nr.

25-773-07

25-773-09

25-773-11

25-773-13

25-773-15

25-773-17

25-773-19

2,0 mm 2,0 mm2,3 mm 2,3 mmSchrauben 

unit(s)
5

= 1,2 mm
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unit(s)
1

titanium

Packungsunit(s)

Kreuzschlitz

Gewinde

tiefe 

multidirektional, winkelstabil

Ø = 2,0 mm

Ø = 2,3 mm

Icon-Erläuterungen

Art.-Nr. Implantate

25-772-06 - 20 Set beinhaltet 5 Cross-Drive-Verriegelungsschrauben, Ø 2,0 mm von jeder Länge

25-773-07 - 19 Set beinhaltet 5 Cross-Drive-Verriegelungsschrauben, Ø 2,3 mm von jeder Länge

25-762-06 - 20 Set beinhaltet 5 Cross-Drive-Schrauben, Ø 2,0 mm von jeder Länge

25-763-07 - 19 Set beinhaltet 5 Cross-Drive-Schrauben, Ø 2,3 mm von jeder Länge

25-130-07 Flower Plate, 2 x

Art.-Nr. Instrumente

25-650-03 Messclip für Schraubenlänge, rot

25-402-99 Handgriff, allein (2 x)

25-484-97 Cross-Drive-Ansätze 2,0 / 2,3 mm

26-145-05 Tiefenmesser 2,0 / 2,3 mm

26-153-16 Spiralbohrer 1,5 mm, Dentalansatz

26-153-18 Spiralbohrer 1,8 mm, Dentalansatz, kurze Wendel

26-130-13 Fräse für Flower Plate, Ø 13 mm

25-441-16 Plattenfasspinzette

26-141-20 Gewebeschutzhülse, Ø 2,0 mm

Lagerungsmodule: FlowerPlateSystem

Set-nr. 26-140-70
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P R o D U K t S o Rt I M E n t:  S t a n d a r d s e t s  u n d  O p t i o n e n 

Standardinstrumentarium 
 und Optionen

Handgriff,  
allein

25-402-99 
10 cm/4“

Fräse für  
Flower Plate

26-130-13 
Ø 13 mm

CrossDrive 
Ansätze

25-484-97 

Tiefen 
messer

26-145-05 
14 cm / 5½“

Kernlochbohrer  
mit Dentalansatz

26-153-16 
Ø 1,5 mm

26-153-18 
Ø 1,8 mm

½ ½ ½ ½ ½

Standardinstrumentarium
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Optionales Instrumentarium

Standardinstrumentarium 
 und Optionen

Führungs 
draht

22-626-12 
12 cm / 5“, 
Ø 1,2 mm, 
10 St. 

Bohrdraht 
spender

55-732-12 
18,5 cm / 7¼“

Gleitlochbohrer  
mit Dentalansatz

26-153-20 
Ø 2,0 mm

26-153-23 
Ø 2,3 mm

½½

Stahl

für Schrauben-Ø 2,0 mm

für Schrauben-Ø 2,3 mm

Kernlochbohrer (für Schrauben-Ø 2,0 mm)

Kernlochbohrer (für Schrauben-Ø 2,3 mm)

Gleitlochbohrer (für Schrauben-Ø 2,0 mm)

Gleitlochbohrer (für Schrauben-Ø 2,3 mm)

Icon-Erläuterungen
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S E Rv I C E :  In f o r m a t i o n s m a t e r i a l  u n d  Ka t a l o g e

Und wenn noch Fragen offen sind ... 
 ... stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

neben unseren speziell auf die traumatologischen und rekonstruktiven  
Eingriffe in der Handchirurgie abgestimmten Produkte bieten wir Ihnen  
zusätzlich eine große auswahl an verschiedenden Systemen aus der klas- 
sischen traumatologie an. 

Gerne können Sie unseren Spezial-Katalog für die oberen und unteren  
Extremitäten anfordern. Diesen können wir Ihnen in gedruckter oder digitaler 
Form als CD zur verfügung stellen. Um Ihnen die nachbestellungen zu  
erleichtern, haben wir ein spezielles Bestellformular entworfen, welches  
Sie jederzeit bei uns anfordern können.

Gerne sind wir auch persönlich für Sie da – per EMail: 
natalie.weissbecker@klsmartin.com oder telefonisch über unsere 
 Kundenhotline: 07461 706109.
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SpezialKatalog für 
obere und untere  
Extremitäten

Printversion

90-851-48-06

auf CD

90-851-38-06
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